附件1
国家医疗器械抽验不符合标准规定产品名单

	序
号
	标示产品名称
	被抽查单位
	标示生产企业
	规格型号
	生产日期/批号/出厂编号
	抽样单位
	检验单位
	不符合标准规定项

	1
	一次性使用输液器 带针　
	长春民健医疗器械有限公司
	长春民健医疗器械有限公司
	A 0.6　
	20150307　
	吉林省食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	连接座

	2
	一次性使用输液器 带针　
	长春民健医疗器械有限公司
	长春民健医疗器械有限公司
	A 0.7　
	20150309　
	吉林省食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	连接座

	3
	一次性使用输液器 带针　
	鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司
	鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司
	A2 0.6×25TW•SB　
	生产日期：20150509；
批号：09批 20150501　
	江西省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	滴斗与滴管

	4
	多功能康复器　
	黄石市雄卿医疗器械有限公司
	黄石市雄卿医疗器械有限公司
	DKQWS-A-4　
	出厂日期：150729；
出厂编号：150708　
	湖北省食品药品监督管理局　
	江苏省医疗器械检验所
	外壳和防护罩

	5
	熏蒸康复牵引器　
	湖北健身医疗器械有限公司
	湖北健身医疗器械有限公司
	XKQ-II　
	出厂日期：2015-7-30；
编号：150633YJ　
	湖北省食品药品监督管理局　
	江苏省医疗器械检验所
	外壳和防护罩

	6
	电针仪　
	汕头市医用设备厂有限公司
	汕头市医用设备厂有限公司
	6805-A　
	出厂日期：2015.05  
出厂编号：AA1504013　
	广东省食品药品监督管理局　
	江苏省医疗器械检验所
	控制器的操作部件

	7
	电子针疗仪　
	苏州市华伦医疗用品有限公司
	苏州市华伦医疗用品有限公司
	SH-I　
	出厂编码：150800　
	江苏省食品药品监督管理局　
	天津市医疗器械质量监督检验中心
	控制器的操作部件

	8
	电子针疗仪　
	重庆航天火箭电子技术有限公司
	重庆航天火箭电子技术有限公司
	HJ-200型　
	生产日期：201501；     产品编号：00014　
	重庆市食品药品监督管理局　
	江苏省医疗器械检验所
	控制器的操作部件

	9
	手穴诊断穴位器治疗仪　
	常州市红星医疗仪器厂
	常州市红星医疗仪器厂
	HCT-1E　
	No:02150213　
	江苏省食品药品监督管理局　
	天津市医疗器械质量监督检验中心
	1.指示灯和按钮；2.控制器的操作部件

	10
	电针仪　
	扬州康岭医用电子仪器有限公司
	扬州康岭医用电子仪器有限公司
	G91-A　
	生产日期：2015年08月；产品编号：0506150117　
	江苏省食品药品监督管理局　
	天津市医疗器械质量监督检验中心
	1.输入功率；2.控制器的操作部件

	11
	旋磁式糖尿病治疗仪　
	海南泰合医疗科技有限公司
	海南泰合医疗科技有限公司
	WSJ-B　
	生产日期：2015年05月16日；产品编号ZZ0371 201505160051　
	海南省食品药品监督管理局　
	江苏省医疗器械检验所
	1.指示灯和按钮；2.网电源连接器和设备电源输入插口等
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